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REALlZACJA TECHNIKI WIELKOPOLOWEJ W NAPROMIENIANIU
ZIARNICY Zt.OSLlWEJ PRZY WYKORZYSTANIU SYSTEMU
PRZESTRZENNEGO PLANOWANIA TELERADIOTERAPII.
M. Morawska - Kaczynska, R. Dctbrowski, A. Skowronska-Gardas, B. Sochacka
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skfodowskej - Curie
Zakfad Teleradioterapii, Warszawa 00-973, Wawelska 15
W roku 1887 w Centrum Onkologii W Warszawie do rutynowego uzycia wprowadzono system
przestrzennego planowania teleradioterapi TMS-Helax. Umozliwifo to poprawienie jakosci planowania
w technice wielkopolowej, a zarazem spowodowa!o szereg zmian w sposobie realizacji tej techniki.
Przy leczeniu chfoniakow stosowana jest obecnie wiqzka fotonow 0 energii 6 MeV, ktora
w porownaniu ze stosowanq dotychczas wiqzkq kobaltowq gwarantuje bardziej jednorodny rozkfad
dawki. Planowanie leczenia odbywa si~ kazdorazowo w oparciu 0 badanie CT, przy czym skany
wykonywane Sq w cafym pasie leczenia z g~stosciq jeden skan na 1-2 em. Niemal we wszystkieh
przypadkach stosowana jest technika izocentryczna. Napromienianie obu pol: przedniego i tylnego
odbywa si~ bez zmiany pozyeji ciafa pacjenta. Wszyscy pacjenci majq przygotowane osfony
indywidualne (ochrona ptuc, krtani, nerek). Ich potoienie jest weryfikowane poprzez wykonanie zdj~6
sprawdzajqcych na akceleratorze. W trakcie radioterapii stosowany jest woskowy bolus umieszczony
pod szyjq paejenta. ktory ma podwojne zadanie: stabilizuje pozycj~ ciafa oraz spetnia rol~
kompensatora. dzi~ki ktoremu dawka w obszarze szyi jest bliska dawee w punkcie referencyjnym
(pkt refereneyjny znajduje si~ w pofowie AP, na osi wiqzek).
W przypadku koniecznosci fqczenia pol odst~p mi~dzy polami dobierany jest indywidualnie poprzez
analiz~ rozkfadu dawki w przekroju strzafkowym.
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WPt.YW NORMALlZACJI NA ROZKt.AD PLANOWANEJ DAWKI
Grzqdziel, A. Rembielak, K. Siosarek
Pracownia Planowania Leczenia, Samodzielna Pracownia Brachyterapii,
Centrum Onkologii - Instytut, Oddziaf w Gliwicach, Wybrzeze Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice
Celem praey jest przedstawienie wpfywu sposobu normalizacji na rozkfad dawki wzgl~dnej
i bezwzgl~dnej w napromienianym obszarze.
W uzywanym w Instytucie Onkologii w Gliwieach komputerowym systemie planowania leezenia
CADPLAN v 3,1, istnieje mozliwos6 wyboru kilku sposobow normalizacji rozktadu dawki:
1) do maksimum w targecie
2) do minimum w targeeie
3) do wybranej wartosci izodozy
4) do wybranego punktu.
Oprocz metody normalizaeji, program wymaga okreslenia dawki cafkowitej dla wybranej izodozy
refereneyjnej oraz liczby frakcji. ktore to wartosci determinujq ezas napromieniania.
Na przykladach planowania leczenia nowotworow regionu gfowy i szyi przedstawiono sposoby
przygotowania komputerowego rozkladu dawki, wyboru sposobu normalizacji, jego wpfywu na rozkfad
prezentacji graficznej dawki wzgl~dnej oraz determinacj~ dawki pochfoni~tej przez wybor wartosci
izodozy referencyjnej.
Doswiadczenie pokazuje. ze wybor metody normalizaeji moze prowadzi6 do roznej prezentacji
graficznej tego samego rozkfadu dawki, a dawka zaobserwowana zalezy od wyboru wartosci izodozy
referencyjnej.
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